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1. Servikal çift balonlu olgunlaştırma kateteri
Teknik Özellikleri:
1- Serviksin indüksiyon için sakıncalı olduğu zamanlarda doğum sancısından önce servikal kanalın
mekanik genişlemesinde kullanılmalıdır.
2- Serviks indüksiyonlarında doğal ve aşamalı olarak genişlemesini kolaylaştırmak için
tasarlanmıştır.
3- 100% silicon dan imal edilmiş olup, French Size'ı 18.0, uzunluğu 40 cm ve çift 80 mL'lik
balondan oluşmalıdır.
4- Balonun daha rahat yerleştirilebilmesi için içine sitilet yerleştirilecek bir kanalı olmalıdır. Ürün
paketinin içerisinden ürün ile birlikte uzunluğu istenen şekilde ayarlanabilen bir sitile de
çıkmalıdır.
5- İlk balon internal os'u geçtikten sonra stile çıkarılmalıdır.
6- Uterin içinde kalacak balonu genişletmek için U harfli Check-Flonun kırmızı işaretli kısımdan 20
ml'lik şırınga kullanarak normal salinin 40 ml'si ile balon şişirilmelidir.
7- Uterin içerisindeki balon şişirildikten sonra cihaz çekilerek balonun iç servikal duvara
oturtulması sağlanmalıdır.
8- Vajinal balon bu işlemden sonra dış servikal duvardan görülebilmelidir.
9- Uterin dışında kalacak balonu genişletmek için V harfli Check-Flonun yeşil işaretli kısımdan 20
ml'lik şırınga kullanarak normal salinin 20 ml'si kullanılmalıdır.
10- Her iki balon 80 ml'lik maksimum sıvıya ulaşana kadar her seferinde bir balona 20 ml'lik
artırımlarla doldurulmalıdır.
11- Kullanım süresi 12 saatten fazla olmamalıdır, işlem için kolay yerleştirilebilir ve çıkarılabilir
olmalıdır.
12- Peel-open paketleme ile sterilize edilmiş olmalıdır.
13- Tek kullanım için tasarlanmış olmalıdır.
14- Orijinal paketlerde üretici firma ismi ve sterilizasyon miadı yazılı olmalıdır.
15- Ürün; uluslar arası kabul görmüş standartlardan CE belgesine sahip olmalıdır.
16- Teklif edilen ürün, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TITUBB) kayıtlı ve T.C.
Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır.
17- Ürüne ait marka adı, onaylı ürün (barkod) numarası , üretici firma adı varsa model, firmaya ait
malzeme kodu bilgileri ürün tesliminde yazılı olarak sunulmalıdır.
18- Ürüne yönelik uygunluk değerlendirilmesi yapılacağından ürün numuneleri ihale saatinden
önce teslim edilmelidir.
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