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	WST-1 sitotoksisite analiz kiti
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Not:Teknik Şartnamesi vardır.
Şartnameler 0 222 239 37 50 /5527 ‘den temin edebilirsiniz
	
	
	



NOTLAR: 2018 / 11A217  kod nolu proje için, teklifler  30.04.2019   saat 16.30’a kadar ESOGÜ.Bilimsel Araştırmalar Birimi Satın alma Servisine elden, posta, faks veya e-mail (bap@tm.ogu.edu.tr) adresine imzalı ve kaşeli olarak gönderilecektir. Kaşe ve imza olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 Siparişin sonrasında malzemelerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir. 
 KISMİ TEKLİF VERİLEBİLİR. ALTERNATİF TEKLİF VERİLMEYECEKTİR. Teklif edilen cihazların markaları ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir. 
 Teklifler TL olarak verilmelidir. Türk lirası haricinde verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 İSTEKLİLER VERGİ NO/TC NUMARALARINI MUTLAKA SURETLE BELİRLENECEKTİR.
 teklif edeilen malzemelere ait katalog var ise teklif mektupları içersinde getirilmesi gerekmektedir.. 
Malzemeler İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına bilgi verilerek, elden teslim edilmelidir. KARGO İLE TESLİMAT KABUL EDİLMEYECEKTİR.
Malzeme teslim irtibat numarası : 0 222 239 37 97 / 0 222 239 59 56 / 0 222 239 37 50 - 5501
 İdari bilgi için= Tel: 0 222 239 37 50-5526-5530 Fax: 0 222 239 39 03
Teknik Bilgi için: Tıp Fak.Hist.ve Embr.ABD Prof.Dr.Varol ŞAHİNTÜRK /  0 222 239 29 79 / 4465
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Ready-to-use Cell Proliferation Colorimetric Reagent, WST-1
1. Kit kolorometrik yöntem ile çalışabilmelidir.
1. Kit, kolorimetrik olarak 440 nm dalga boyunda ölçüm yapabilecek özellikte olmalıdır.
1. Kit hassas olmalı ve radioactive olmamalıdır.
1. Kit 2500 örneklik olmalıdır.
1. Kit memelilerden elde edilmiş, (adherent ve süspansiyon) hücre kültürü örneklerinden çalışmaya uygun olmalıdır.
1. Kit, büyüme faktörleri, sitokinler, mitojenler ve nutrientlere tepki olarak hücre proliferasyonu ölçebilmelidir.
1. Kit, anti-kanser ilaçlar, toksik ajanlar, diğer farmasotikal sitotoksik ve sitostatik bileşiklerinin analizinde de kullanılabilmelidir.
1. Kit, hücre büyümesini engelleyen fizyolojik mediyatörlerin değerlendirilmesinde kullanılabilecek özellikte olmalıdır.
1. Kit, basit bir prosedüre sahip olmalıdır.
1. Kit, hızlı ve etkili sonuç vermelidir.
1. Basit tek adımlı bir prosedüre sahip olmalı ve en fazla 4 saat gibi kısa bir sürede tamamlanmalıdır.
1. Kit, 96’lık bir plate üzerinde direk çalışmaya uygun olmalıdır.
1. Kit, herhangi bir toplama/yıkama/çözünme vb. işlem gerektirmemelidir.
1. Kit içeriğinde kitin sağlıklı çalışması gerekebilecek tüm reaktifler olmalıdır.
1. Kit şu malzemelerden oluşmalıdır: 25ml WST-1 Reagent (in electron coupling solution)
1. MTT / XTT / veya MTS bazlı analizlerden daha hızlı ve daha hassas olmalıdır. 
1. Kite ait manuel’de örneklerin hazırlanması, saklanması ile ilgili detaylı bilgi yer almalıdır.
1. Kitin miyadı teslim tarihinden itibaren en on iki (12) ay olmalıdır. 
1. Kite ait uluslararası geçerliliği olan en az 2 referans makale bulunmalıdır.
1. Ürün çalışmanın bütünlüğü açısından daha evvel laboratuvarımızda denenmiş bir marka olmalıdır veya numune verilmiş olmalıdır. 
1. Kit, prospektüsünde belirtilen teslimat koşullarına uyularak (soğuk zincir 2-8 derece veya -20 derece vb.) teslim edilecektir. 
1. Kitin miyadı teslim tarihinden itibaren en az altı (6) ay olmalıdır. 
1. [bookmark: _GoBack]Kite teklif verecek firma Türkiye’de yetkili temsilci olmalı ve gerektiğinde üretici firma ile 24 saat içinde direkt bağlantıya geçebilmelidir ve gerekli durumlarda araştırmacıya destek sağlamalıdır. 
1. Teklifler ile beraber firma, yetkili satıcı olduğunu gösteren yetki belgesini iletmelidir.




image1.jpeg




