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	500 Adet
	İmmunohistokimya Detection Kit Sarflar Dahil 
(SARFLAR: HEMATOKSİLEN ,WASH BUFFER , LAM )
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	NOT: TEKNİK ŞARTNAMESİ VARDIR

(Şartnameler 0222 239 37 50 / 5526-5530’den temin edilebilir)
	
	
	


NOTLAR: 2020/11D05 kod nolu proje için, teklifler 02 / 07 / 2020 saat 16.30’a kadar ESOGÜ.Bilimsel Araştırmalar Birimi Satın alma Servisine elden, posta, faks veya e-mail (bap@tm.ogu.edu.tr) adresine imzalı ve kaşeli olarak gönderilecektir. Kaşe ve imza olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 Siparişin sonrasında malzemelerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir. 

 KISMİ TEKLİF VERİLEBİLİR. ALTERNATİF TEKLİF VERİLMEYECEKTİR. Teklif edilen cihazların markaları ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir. 

 Teklifler TL olarak verilmelidir.

MALZEMELER İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞINA BİLGİ VERİLEREK, ELDEN TESLİM EDİLMELİDİR. KARGO İLE TESLİMAT KABUL EDİLMEYECEKTİR.
Malzeme teslim irtibat numarası : 0 222 239 37 97 / 0 222 239 59 56 / 0 222 239 37 50 - 5501
 İdari bilgi için= Tel: 0 222 239 37 50-5526-5530 Fax: 0 222 239 39 03

Teknik Bilgi için: Eğitim, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Patoloji ABD. Bölümü Prof.Dr.Mustafa AÇIKALIN 0 222 239 29 79 / 4533
Araş.Gör.Dr.Dilek BEYPINAR 0 222 239 29 79 / 4540
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1. İmmunohistokimya Detection Kit Sarflar Dahil (SARFLAR: HEMATOKSİLEN ,WASH BUFFER,LAM )

Teknik Özellikleri:

İMMÜNOHİSTOKİMYASAL BOYAMA KİTİ

A225 Test in-vitro diagnostik (Teşhis amaçlı) olmalıdır.

Testler en az aşağıdaki malzemeleri kapsamalıdır.

DAB Detection Kit İçindekiler ;

Endojen peroksidaz inhibitor

Biotin etiketli sekonder antikor

Peroksidaz etiketli streptavidin

DAB kromojen

DAB kromojen substrat (DAB H2O2)

Copper Enhancer

B-Testlerde kullanılacak reaktifler barkodlanmış olarak gelmelidir. Bu barkodlar aracılığı ile

reaktifin cinsi, seri numarası, lot numarası, son kullanım tarihi, kaç test olduğu vb. kalite kontrol

bilgileri bir barkod okuyucu vasıtası ile otomatik olarak sisteme tanıtılabilir şekilde tasarlanmış

olmalıdır.

Reaktifler kullanıma hazır ambalajında olmalıdır.

C- Reaktifler orijinal ambalajında olmalı ve ambalajlar üzerinde herhangi bir tahrifat veya

sonradan yazılmış bir şey olmamalıdır.

D- İmmünhistokimya testlerini yapmak için verilen tüm sarf malzemeleri hastanemiz patoloji

laboratuvarında kurulu olan DAKO OMNİS tam otomatik immünohistokimya, in-situ hibridizasyon

lam boyama cihazında kullanılabilmelidir

Antıbody diluent

a- 125 ml , kullanıma hazır formda olmalıdır.

b - Monoclonal , polyclonal antikorları dilue için kullanılacaktır.Antikorlarla aynı marka olması

gereklidir.

c - IVD ve CE belgeli olmalıdır.

d - Teslim tarihi itibariyle en az 1 yıl miatlı olmalıdır.

e - İhale öncesi data sheet teslim edilecektir.Data sheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye

alınmayacaktır.

f- Clone: TA-125-UD olmalıdır.

g- Teklifte malzemenin markası ve katolog numarası mutlaka belirtilmelidir.

POZİTİF ŞARJLI SÜPERFROST PLUS LAM

a - 1 kutuda 72 adet Pozitif şarjlı Süperfrost Ultra plus özelliğinde Lam bulunmalıdır.

b - İmmunhistokimyasal boyama yönteminde kullanılacaktır.

c - IVDve CE belgeli olmalıdır.

d - Teslim tarihi itibariyle en az 1 yıl miatlı olmalıdır.

e- İhale öncesi data sheet teslim edilecektir.Data sheet ve markanın satışını yapabilmesi için sahip

olduğu mümessillik belgesini teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır

f-Teklifte malzemenin markası ve katolog numarası mutlaka belirtilmelidir.

g-Clone: J1800AMNZ olmalıdır

LAMEL

a - 1 kutuda 100 adet 24x50 mm lamel olmalıdır.

b - Her bir lamel kutudan ayrı ayrı çıkabilmeli , lameller birbirine yapışık olmamalıdır.Mevcut Lam

kapama cihazında sorunsuz çalışmalıdır.

c - Lameller renksiz , tonsuz ve esneyebilir olmalıdır.

d- Clone: J1800AMNZ olmalıdır.

e- İhale öncesi data sheet teslim edilecektir.Data sheet ve markanın satışını yapabilmesi için sahip

olduğu mümessillik belgesini teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

f- Teklifte malzemenin markası ve katolog numarası mutlaka belirtilmelidir
